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нормализации функции мышц челюстно-
лицевого комплекса с целью профилак-
тики формирования сложных аномалий 
зубочелюстной системы, усугубления их 
в процессе роста и развития ребенка. 

Выявленные с помощью клинико-рент-
генологических и функциональных мето-
дов диагностики существенные измене-
ния в состоянии структур жевательного 
аппарата, положении нижней челюсти, 
окклюзии зубных рядов и функций челюст-
но-лицевого комплекса делают научно 
обоснованной необходимость раннего 
ортодонтического лечения дистальной 
окклюзии зубных рядов. 

Cоздан и внедряется в клиническую 
практику комплексный подход к лечению 
детей с дистальной окклюзией, резцовой 
дизокклюзией с использованием совре-

менных индивидуально подобранных 
по размеру стандартных корректоров. 

Наш опыт показал, что при применении 
корректоров повышается эффектив-
ность лечения, сокращаются сроки ле-
чения, уменьшается число рецидивов и 
осложнений, что способствует оказанию 
квалифицированной ортодонтической 
помощи пациентам с дистальной окклю-
зией зубных рядов, повышению качества 
ортодонтического лечения. 

Показания к использованию 
корректора

• глубокая дизокклюзия, 
• вертикальная дизокклюзия, 
• дистальная окклюзия,
• тесное положение зубов, ретрузия, 

протрузия, ротация резцов,

• смещение нижней челюсти, 
• дисфункции ВНЧС (в качестве сустав-

ной шины),
• необходимость устранения вредных 

привычек, нарушение положения язы-
ка, выявление ротового дыхания (при 
условии лечения у оториноларинголога),

• тренировка мышц челюстно-лицевого 
комплекса,

• профилактика гипоминерализации эмали 
зубов (возможность оставить немного зубной 
пасты или специальную профилактическую 
пасту после чистки зубов в корректоре),

• ночное апноэ (причиной которого 
является дистальное положение нижней 
челюсти),

• во время сна — профилактика хра-
па (при условии свободного носового 
дыхания). 
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Рис. 4д. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: лицо пациентки, 
фас в 9,5 года. 

Рис. 4б. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: окклюзия зубных 
рядов в 6 лет. 

Рис. 4в. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: лицо пациентки, 
профиль в 9,5 года. 

Рис. 4г. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: лицо пациентки, 
фас в 9,5 года. 

Таблица № 1. Результаты ЭМГ-исследований жевательных мышц у детей 7—12 лет  
с аномалиями зубных рядов до лечения, через 6 мес., через 12 мес. после лечения 

Показатели ЭМГ жевательных мышц
До начала лечения Через 6 мес. Через 12 мес.

masseter temporalis masseter temporalis masseter temporalis
БЭА, мкВ
(сжатие)

�����… 887±17 1029±20 785±15 940±18 970±19 1058±25

����… 775±15 970±19 654±13 820±16 892±17 988±19
МАЖ, мкВ
(жевание)

�����… 487±9 653±13 283±5 863±17 490±9 530±12

����… 315±6 502±10 179±3 811±16 469±9 515±10

Рис. 3ж. Пациентка Г., 4 лет. Форма зубных рядов. Рис. 4а. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: окклюзия зубных 
рядов в 5 лет. 
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Ретенционный аппарат после активно-
го ортодонтического лечения с исполь-
зованием съемной и несъемной техники 
сокращает время активного ортодонтиче-
ского лечения за счет корректирования 
торка зубов, окклюзионных контактов 
в ретенционном периоде; может быть 
наложен сразу после снятия несъемной 
техники — нет никаких задержек в на-
ложении аппарата, исключается шанс 
развития рецидива; предупреждение 
стресса от воздействия окклюзионных 
сил сразу после снятия несъемной тех-
ники; сохраняется взаимоотношение 
моляров и клыков по I классу; обеспечи-
вается вертикальный контроль резцового 
перекрытия; сохраняется выровненное 
положение зубов; широкие возрастные 
показания. 

Противопоказания  
к использованию корректора

• скелетная форма мезиальной окклю-
зии зубных рядов с сагиттальной щелью 
более 5 мм, 

• смещение срединной линии между 
резцами более 3 мм, 

• резко выраженное тесное положение 
зубов и ротация резцов, 

• резко выраженное сужение верхней 
зубоальвеолярной дуги. 

Применение корректора
В случаях применения корректора 

определяется только размер, так как 
корректор моделирует оптимальную 
окклюзию без увеличения разобщения 
зубных рядов по окклюзионной плоскости 
в разных участках. Определяется под-
ходящий типоразмер, соответствующий 
длине 4-х резцов, измеренной по экватору 
вестибулярной поверхности верхней и 
нижней челюстей (рис. 1 а — в). Подобрав 
размер, полученную модель припасовы-
вают в полости рта пациента. 

Для укорочения длинных краев сили-
конового аппарата используют ножницы, 
сглаживают края фрезой, резиновой на-
садкой на малых оборотах бормашины. 

Повторно подбирать размер аппарата 
следует, когда начинают прорезываться 
вторые резцы нижней челюсти и когда 
начинают прорезываться вторые резцы 
верхней челюсти (необходимо использо-
вать аппарат большего размера). 

Аппарат большего размера используют 
при тесном положении зубов, меньшего — 
при диастеме, тремах. Большую диастему 
на верхней челюсти необходимо устра-
нить перед использованием корректора. 

Размер аппарата можно определять 
по диагностическим моделям челюстей. 

В случае наличия у пациента скучен-

ности зубов рекомендуется модель боль-
шего размера, и наоборот, если имеются 
промежутки между зубами, подбира-
ется активатор на размер меньше. При 
необходимости в аппарат можно вве-
сти дополнительные вспомогательные 
элементы: ортодонтическую проволоку 
с двух сторон для устранения трем и 
диастемы (рис. 2б), зацепные элементы 
(крючки) для фиксации эластичной тяги 
(за кнопочные несъемные элементы на 
коронках ретинированных зубов и др.), 
П-образную вестибулярную проволочную 
дугу для усиления работы над торком 
фронтальной группы зубов (рис. 2г). 

Аппарат используется пациентом 2 часа 
днем и всю ночь. Во время дневного ноше-
ния рекомендуется выполнять миогимна-
стику для адаптации мышечного аппарата. 

Эластичная капа для коррекции прикуса 
применяется пациентом по назначению 
врача-ортодонта согласно плану лечения. 
Номер эластичной капы, обозначенный 
на коробке, рекомендуется заносить в 
карту пациента. Для получения хороших 
результатов лечения пациент должен 
носить эластичную капу для коррекции 
прикуса регулярно в дневное и ночное 
время. В дневное время капу используют 
в течение 2 часов, разбив это время на 
30- или 60-минутные периоды. Если у па-
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Рис. 4з. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: окклюзия зубных 
рядов в 9,5 года. 

Рис. 4л. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: форма зубных 
рядов в 9,5 года. 

Рис. 4е. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: лицо пациентки, 
профиль в 9,5 года. 

Рис. 4и. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: окклюзия зубных 
рядов в 9,5 года. 

Рис. 4ж. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: окклюзия зубных 
рядов в 9,5 года. 

Рис. 4к. Та же пациентка Г. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров: форма зубных 
рядов в 9,5 года. 
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циента нет возможности следовать этим 
рекомендациям, капу надевают на два 
часа без перерыва перед отходом ко сну. 

Первые несколько дней пациент может 
испытывать дискомфорт от повышенной 
чувствительности зубов. Эти симптомы 
исчезают спустя некоторое время актив-
ного ношения. 

После ношения капы ее очищают мыль-
ным раствором и промывают водой, для 
очистки и обеззараживания опускают в 
раствор с таблетками для ухода за зуб-
ными протезами. 

Преимущества применения 
корректора:

• удлиненные вестибулярные края 
улучшают стабильность положения в 
полости рта, особенно во время сна в 
расслабленном состоянии пациента;

• удлиненные вестибулярные края вы-
полняют функцию вестибулярных пелотов 
функционально-действующих аппаратов 
(регулятор функции Френкеля), отводя 
мягкие ткани губ и щек от зубоальвео-
лярных дуг челюстей, оптимизируя рост и 
развитие зубоальвеолярных дуг челюстей 
аналогично функционально действующим 
аппаратам;

• удлиненные небные края на верхней 
челюсти способствуют расширению зу-

боальвеолярной дуги в боковых отделах 
(2—4 мм);

• универсальная модель для глубокой 
и вертикальной резцовой дизокклюзии 
(плоская окклюзионная кривая);

• имеющиеся окклюзионные углубле-
ния в области боковых зубов (5—7 зубы) 
улучшают стабильность положения в 
полости рта, амортизируют нагрузку на 
жевательный аппарат (зубоальвеолярные 
дуги, ВНЧС, мышцы). Выше комфортность, 
быстрее адаптация к аппарату, особенно 
у пациентов с дисфункцией ВНЧС, после 
снятия брекет-системы и т. д.;

• универсальная модель для детей и 
взрослых. Для детей аппарат укорачивают 
в дистальных отделах, при припасовыва-
нии в полости рта используют ножницы; 

• расширенные дыхательные отверстия 
— легче и быстрее адаптация к аппарату 
у пациентов с синдромом обструктивного 
апноэ во время сна, с храпом, у детей — с 
привычным ротовым дыханием и т. д.;

• за счет удлиненных вестибулярных 
и небных краев корректора возможно 
изготовление проволочных элементов 
(стопоры, пружины, крючки) в боковых 
отделах зубных рядов;

• лингвальные крылья увеличены — па-
циенты во время сна реже теряют аппарат, 
нижняя челюсть дистально не смещается;

• силикон не изменяет цвета; стоек к 
воздействию слюны, воды, меньше ад-
сорбция и бактериальная пролиферация;

• меньше саливация — выше комфорт-
ность;

• эластичность силикона способствует 
легкому наложению аппарата, быстрой 
адаптации к аппарату;

• меньше дискомфорт, меньше болезнен-
ность у пациентов, чем при применении 
похожих кап. 

Основными преимуществами аппаратов 
из силикона являются их гипоаллергич-
ность, биосовместимость и вследствие 
этого хорошая переносимость аппарата, 
легкость и простота в применении. Кроме 
того, аппараты удобны в хранении и ги-
гиенической обработке (термостойкие), 
что дает возможность стерилизации в 
автоклаве, в кипящей воде. 

Возможные осложнения при 
использовании корректоров 
и способы их устранения 

• Механическое повреждение аппа-
рата: необходимо тщательно объяснить 
правила пользования аппаратом, режим 
использования, показать правильную 
фиксацию корректора; информировать, 
что нельзя разговаривать с аппаратом в 
полости рта, жевать аппарат. 

Рис. 5е. Пациентка К., 5,5 г. Аномалия окклюзии 
зубных рядов. 

Рис. 5в. Пациентка К., 5,5 г. До лечения. Нижняя 
ретрогнатия. Дистоокклюзия боковых зубов. 
Глубокая резцовая дизокклюзия. Протрузия 
резцов: лицо пациентки, профиль. 

Рис. 5г. Пациентка К., 5,5 г. До лечения. Нижняя 
ретрогнатия. Дистоокклюзия боковых зубов. 
Глубокая резцовая дизокклюзия. Протрузия 
резцов: лицо пациентки, профиль. 

Рис. 5а. Пациентка К., 5,5 г. До лечения. Нижняя 
ретрогнатия. Дистоокклюзия боковых зубов. 
Глубокая резцовая дизокклюзия. Протрузия 
резцов: лицо пациентки, фас. 

Рис. 5д. Пациентка К., 5,5 г. Аномалия окклюзии 
зубных рядов. 

Рис. 5б. Пациентка К., 5,5 г. До лечения. Нижняя 
ретрогнатия. Дистоокклюзия боковых зубов. 
Глубокая резцовая дизокклюзия. Протрузия 
резцов: лицо пациентки, фас. 
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• Рецидивы патологии: необходимо 
обратить внимание пациента и его ро-
дителей на важность регулярного ис-
пользования аппарата: 2 часа вечером 
и всю ночь. 

Эффективность  
использования корректора

Ранняя диагностика открывает большие 
возможности в лечении зубочелюстных 
аномалий. Всего было применено 160 
корректоров у 160 детей. 

Мы проанализировали результаты ле-
чения 160 детей в возрасте 3—12 лет по 
предложенному алгоритму лечения с 
использованием корректоров. 

В процессе лечения устраняли аномалии 
положения зубов, формы зубных рядов 
и нарушения окклюзии в вертикальной, 
сагиттальной и трансверсальной плоско-
стях. После лечения достигнута средняя 
величина резцового перекрытия М±m 
— 2,3±0,2 мм. 

При лечении детей с аномалиями зубных 
рядов достигнуто расширение зубных 
рядов в области премоляров и моляров на 
верхней и нижней челюстях при нормали-
зации наклона, положения передних зубов. 

Результаты исследования диагностиче-
ских моделей зубных рядов пациентов по-

сле ортодонтического лечения показали, 
что сагиттальные размеры зубных рядов 
верхней и нижней челюстей практически 
нормализованы, а именно средние значе-
ния длины передних отрезков верхней и 
нижней челюстей по Коркхаузу составили 
17,50,5 мм и 15,00,5 мм. 

По данным цефалометрического иссле-
дования, результаты лечения показали, 
что лечение данным аппаратом способ-
ствовало ретракции верхних резцов, 
сдерживанию роста верхней челюсти в 
области альвеолярного отростка, умень-
шению сагиттальной щели между режу-
щими краями верхних и нижних резцов 
и нормализации соотношения моляров 
по I классу. 

Результаты электромиографических 
(ЭМГ) исследований через 12 мес. лечения 
по сравнению с исходными значениями 
у детей с аномалиями зубных рядов по-
казали, что при сжатии зубных рядов 
амплитуда биоэлектрической активности 
(БЭА) собственно жевательных мышц 
справа в среднем составила 970±19 мкВ, 
слева — 892±17 мкВ, а в височных мышцах 
справа — 1058±25 мкВ, слева — 988±19 
мкВ (табл. № 1). 

При сжатии зубных рядов абсолютные 
средние значения БЭА жевательных мышц 

выше возрастных норм, что было резуль-
татом гнатотренинга при использовании 
функционально действующих аппаратов, 
коэффициент симметрии (КС) амплитуды 
БЭА собственно жевательных мышц — 
1,09, что указывало на незначительное 
преобладание БЭА справа, а КС амплитуды 
БЭА височных мышц — 1,07. КС височных к 
собственно жевательным мышцам справа 
составил 1,09, слева — 1,1, что было близко 
к нормальным соотношениям. 

При произвольном жевании значения 
максимальных амплитуд в периодах же-
вания (МАЖ), собственно жевательных 
мышц справа в среднем 490±9мкВ, слева 
— 469±9мкВ. МАЖ височных мышц справа 
в среднем составила 530±12мкВ, слева — 
515±10мкВ, что было ниже абсолютных 
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Результаты исследования 
моделей зубных рядов после 
ортодонтического лечения 
показали, что сагитталь-
ные размеры зубных рядов 
верхней и нижней челюстей 
нормализованы.
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значений БЭА при сжатии зубных рядов и 
соответствовало нормальным возрастным 
показателям БЭА. 

В процессе лечения пациентам было 
рекомендовано носить аппарат в течение 2 
часов днем и ночью. Однако эту программу 
выполнили не все пациенты. У детей, не 
соблюдающих рекомендованный режим 
ношения, лечение было более длительным. 

В результате было отмечено, что аппарат 
эффективен в период прикуса временных 
зубов и смены зубов. Данный аппарат легче 
использовать, к нему легче адаптировать-
ся, чем к функционально действующему 
аппарату, изготовленному из пластмассы. 

В среднем продолжительность лечения 
длится от 6—8 мес. до 2 лет в зависимости от 
степени выраженности патологии и уровня 
сотрудничества самого пациента, правиль-
ности выполнения рекомендаций врача. 

Анализ результатов комплексного ле-
чения показал, что у 70 % детей удалось 
достичь хороших морфофункциональных 
и эстетических результатов; у 20 % детей 
удовлетворительные результаты, 6,7 % — 
неудовлетворительные ввиду прекращения 
лечения. 

Таким образом, применение корректоров, 
индивидуально подобранных по размеру, 
повышает эффективность лечения детей с 
дистальной окклюзией, глубокой и верти-
кальной резцовой дизокклюзией в период 
временного прикуса, способствует норма-
лизации функции мышц челюстно-лицевого 
комплекса с целью профилактики форми-
рования сложных аномалий зубочелюст-
ной системы, усугубления их в процессе 
роста и развития ребенка, что позволяет 
в дальнейшем избежать дорогостоящего, 
длительного ортодонто-хирургического 
лечения (рис. 3—6). 
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Рис. 6д. Та же пациентка К. Окклюзия зубных 
рядов в 12 лет. 

Рис. 6в. Пациентка К., 12 лет. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров.

Рис. 6е. Та же пациентка К. Окклюзия зубных 
рядов в 12 лет. 

Рис. 6г. Та же пациентка К. Окклюзия зубных 
рядов в 12 лет. 

Рис. 6а. Пациентка К., 12 лет. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров.

Рис. 6б. Пациентка К., 12 лет. Ортодонтическое 
лечение проводилось только с использованием 
корректоров разных размеров.

Рис. 5ж. Пациентка К., 5,5 г. Аномалия окклюзии 
зубных рядов. 

ортодонтия


